Leica ASP300S脱水机上机前操作
（一）取材
1.植物材料选择时须尽可能不损伤植物体或所需要的部分；动物材料取材时常对动物施以麻醉，常用的麻醉剂有氯仿和乙醚，或将动物杀死后迅速取出所需要的组织。
 2.取材必须新鲜，应该尽可能切取实验所需的组织块，并随即投入固定液。
 3.切取样品时刀要锋利，避免因挤压细胞使其受到损伤。
4.切取的材料应该小而薄，便于固定剂迅速渗入内部。一般厚度不超过2mm，大小不超过5×5mm2。
（二）将取好的样品放入包埋盒，做好标记。
（三）打开脱水机，设定好固定、脱水、透明、浸蜡时间，将包埋盒放入舱内，启动开始键，进入实验程序。
（四）结束后，将舱内包埋盒转移到石蜡包埋机上，继续进行包埋，制成石蜡包埋块。
（五）移走样品后，要对仪器启动清洗功能，清洗后，本次实验结束。

